采用国际建议和国际文件情况说明
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本规范为首次发布，本规范使用重新起草法参照了IEC 61847—1998《超声学 外科装置 基本输出特性的测量和标示》、YY/T 0644－2008《超声外科手术系统基本输出特性的测量和公布》、YY/T 1601－2018《超声骨组织手术设备》、YY/T 1750－2020《超声软组织切割止血手术设备》、GB 9706.1－2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》中部分性能参数及其测试方法。

